Anleitung SpaBalancer pH-Tester

Bedienung

Zum Messen tauchen Sie die Messdiode des pH-Testers in das Wasser und ruhren Sie ihn etwas. Lassen Sie ihn °
so lange eingetaucht, bis sich die Werte im Display nicht mehr andern. :

e Nach dem Messen schliel3en Sie den Deckel Uber der feuchten Messdiode. Die Messdiode soll nicht
: austrocknen.

.........

Kalibrieren Sie den pH-Tester alle 4 Wochen.
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